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Resumen
Actualmente en el Perú, se alcanza niveles que superan el valor máximo admisible de índice UV (11+
Extremo), por tal motivo es importante evaluar la efectividad de los bloqueadores solares en los diferentes
grados de índices de Factor de Protección Solar (SPF) que es una medida de laboratorio, de la e�cacia del
protector solar hacia las radiación ultravioleta tipo UV-B del sol en nuestra piel. En esta investigación, se
usará la técnica in vitro siguiendo las recomendaciones del COLIPA (Asociación Europea de Cosmética
y Perfumería), la cual se apoya en la medida de la transmisión de la radiación UV a través de la crema.
Los resultados obtenidos para los diferentes SPF tienen un valor acorde a lo indicado en los empaques
de los productos: Bahía-SPF 45, Avon-SPF 50 y Bahía-SPF 70, pero discrepan en un 30% de los valores
indicados en los de mayor SPF, estos fueron los de Bahía-SPF 90, Bahía-SPF 100 y Unique-SPF 100.

Palabras clave: Radiación UV, índice UV, SPF, Bloqueadores, COLIPA.

In vitro evaluation of sunscreens in the context of extreme

UV indexes in Lima-Peru

Abstract
Currently in Peru, UV index levels exceed the maximum allowable value (11+ Extreme). For this reason,
it is important to evaluate the e�ectiveness of sunscreens with di�erent Sun Protection Factor (SPF)
ratings, which is a laboratory measure of the sunscreen's e�cacy against UV-B radiation on our skin.
In this study, the in vitro technique will be used following COLIPA recommendations, which involves
measuring the transmission of UV radiation through the cream. The results obtained for the di�erent
SPFs are consistent with the values indicated on the product packaging: Bahía-SPF 45, Avon-SPF
50, and Bahía-SPF 70. However, they deviate by 30% from the indicated values for the higher SPFs,
speci�cally Bahía-SPF 90, Bahía-SPF 100, and Unique-SPF 100.
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1. Introducción

La vida en nuestro planeta está muy ligada a la ra-
diación solar. Los seres humanos convivimos con estas
radiaciones y encontramos efectos bene�ciosos como en
la mejora en la síntesis de vitamina D, el incremento de
la respuesta inmunológica entre otras. También sabemos
que la radiación solar produce efectos nocivos, tales como
quemaduras y cáncer de piel. Estos últimos efectos son

causados predominantemente por los rayos UV, que se
pueden dividir en tres regiones de acuerdo a su longitud
de onda: UV-A que van de 320 nm a 400 nm, UV-B que
van de 290 nm a 320 nm y el UV-C que van de 200 nm
a 290 nm [1].

La intensidad de la radiación UV que recibe una per-
sona, depende de varios factores como la hora del día,
la región geográ�ca, las condiciones climáticas y la tem-
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peratura. Es por ello que el estudio de la acción de la
radiación UV sobre la piel, debe ser controlada indepen-
dientemente de varios de los factores antes mencionados,
es así que se realiza el estudio in vitro, que conlleva el
uso de simuladores de radiación solar, que son utilizados
para evaluar de forma no invasiva la protección UV-A-B
con buena correlación de las metodologías in vitro. Es-
to implica la evaluación de la intensidad remitida de la
radiación monocromática UV-A (320 a 400 nm) y UV-B
(290 a 320 nm) sobre placas untadas con un protector
solar. Así usando esta metodología se tendrá valores ex-
perimentales del SPF (Sun Protection Factor o Factor
de Protección Solar) para los distintos protectores sola-
res [2].

2. Materiales y métodos

De los protectores solares comerciales de las marcas
Bahía, Avon y Unique, se obtuvo 6 muestras de diferen-
tes valores para SPF, donde se registró los componentes
químicos, el nombre del laboratorio y la fecha de caduci-
dad.

Se utilizó como simulador solar, una lámpara del tipo
ultravioleta OSRAM modelo ULTRA-VITAUX UV-A,
cuyo rango de trabajo es para UV-A de 315 nm - 400 nm
(potencia 13.6 W) y UV-B de 280 nm - 315 nm (potencia
3 W).

Para el estudio de los espectros y los valores de SPF,
se utilizó un radio espectrómetro de marca AVANTES
modelo AVA SPEC- ULS 2048 XL, con �bra óptica
y una esfera integradora AVASPHERE-IRRAD-30 mm.
Junto al software de análisis de irradiación AVANTES
AVASOFT-ALL.

Figura 1: Se muestra protectores solares de distintas marcas

con diferentes SPF y los cristales para el análisis.

Se esparció en forma uniforme los diferentes protec-
tores solares en crema sobre la placa de cristal de cuarzo
SiO2 < 99.9%, de 20 mm x 15 mm x 1 mm ± 0.5 mm,
con índice de refracción 1.45, densidad de 2.2x103 kg/m3,
dureza en escala moths 5.3 ∼ 6.5 y rugosidad de cristal
1 nm RMS (datos del fabricante)[3]; a continuación, se
superpuso un porta muestras de vidrio y se lo giró 90o,

buscando obtener una capa homogénea sobre la placa de
cuarzo, tanto en distribución como en grosor, el siguiente
paso fue dejar secar la muestra ya preparada durante 10
minutos, antes de ser expuesta a la fuente de radiación
UV.

En la Figura 1 se tiene los protectores solares usados
en esta investigación junto a los cristales para las mues-
tras y en la Figura 2, la con�guración experimental de
SPF de protectores solares.

Figura 2: Con�guración donde se muestra la lámpara simu-

ladora de luz ultravioleta, la esfera integradora y el medidor

de temperatura y presión.

2.1. Determinación in vitro del SPF por

transmitancia

Para describir la efectividad relativa de un espectro
de acción de la radiación UV y para producir una res-
puesta biológica determinada en una longitud de onda
concreta, se recurre al espectro de acción eritémico (enro-
jecimiento de la piel), que se utiliza como valor principal
e independiente de la longitud de onda para la irradiancia
espectral UV. Este valor se consigue integrando sobre to-
das las longitudes de onda, de ahí que se puede encontrar
la irradiancia biológica efectiva real [4].
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La dosis UV efectiva para un período particular de
exposición se calcula sumando la irradiancia efectiva pa-
ra todo el período de exposición.

En la actualidad existen varios métodos in vitro, que
utilizan muchos laboratorios y han demostrado ser e�-
caces para el estudio de los valores SPF. La mayoría de
estos métodos se basan en el análisis espectrofotométrico
en el rango de radiación que va desde 290 nm - 400 nm,
aplicado en sustratos arti�ciales sólidos en los que el pro-
tector solar está esparcido. Por ello, ha sido importante
utilizar este método sencillo para cuanti�car las capa-
cidades fotoprotectoras de los protectores solares en la
investigación [5].

En nuestro estudio, los distintos protectores solares
se aplicaron sobre placas de cristal y la radiación UV-A
y UV-B es transmitida a través de una lámpara OSRAM
Opalux. La radiación UVA es atenuado tanto en su ca-
mino a través de la capa de protector solar como en la
super�cie del cristal. Luego esta radiación es captada por
la esfera integradora y llevada al espectrómetro para su
estudio y análisis [6, 7].

La irradiancia utilizada depende de la longitud de on-
da y es una función I(λ), para nuestros cálculos está en
el orden de 13 − 14 W/m2, valor que se obtiene de la
lámpara OSRAM Opalux puesto a 0.30 m de la esfera
integradora y que corresponde con el índice UV = 6.2
(Categoría alta) obtenido de la ecuación 1 dada por Mc-
Kinlay and Di�ey [4].

IUV = (
1

25
)

∫ 400

290

I(λ)nm dλ (1)

3. Resultados

3.1. SPF de los protectores solares en crema

Estudio por transmitancia.

Para las cremas protectoras de diferente factor de
protección, se midieron los valores de la transmi-

tancia, que es la cantidad de irradiancia que atra-
viesa el protector solar y el cuarzo, y es detectada
por la esfera integradora. En la Figura 3 se ob-
servan los espectros de radiación transmitidas en
cremas de los distintos SPF luego de un minuto de
exposición a la radiación UV, y vemos que hay un
comportamiento constante independientemente del
SPF del protector solar.

Figura 3: Transmitancias de los diferentes protectores sola-

res a diversas longitudes de onda.

3.2. Cálculo del SPF

En nuestra metodología, usamos la ecuación 2, que
utiliza los valores de la curva de absorbancia obtenidos
multiplicados por un valor escalar “C”.

SPFin vitro =

∑λ=290 nm

λ=400 nm
E(λ) · I(λ)∑λ=290 nm

λ=400 nm
E(λ) · I(λ) · 10−A0(λ)·C

(2)

Donde:

E(λ) = Espectro de acción para el eritema.

(Datos obtenidos de tablas de la norma ISO 24443:2011)

I(λ) = Irradiancia espectral (W.m-2.nm-1) recibida de la fuente UV.

(Obtenidos experimentalmente por nuestro radioespectrómetro)

A0(λ) = Absorbancia calculada de la transmitancia de la fuente UV.

(Obtenidos experimentalmente por nuestro radioespectrómetro)

C = Coe�ciente de ajuste previamente determinado en la ecuación.
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El coe�ciente de ajuste “C” es el parametro que logra
que los valores del SPF in vitro coincida con el valor del
SPF de los empaques de los protectores solares .

El valor “C” se encuentra entre los valores 0.6 y 1.6.
Si no se encuentra en ese rango, se deben de preparar nue-
vas muestras y modi�car el procedimiento para alcanzar
los valores de “C”.

En la Tabla 1 se compila los valores obtenidos de los
diferentes SPF analizados de los protectores solares en
crema, se muestra que para los valores de SPF 45, 50A y
70 se encuentran dentro de los intervalos de valores que
informa el fabricante, pero los valores de SPF 90, 100B
y 100U sus valores están por debajo hasta en un 28.93%
de lo informado por los fabricantes.

SPF de las Muestras Analizadas

Muestra
SPF 45 Bahía

Sport Gel

SPF 50

Avon

SPF 70

Bahía

SPF 90

Bahía

SPF 100

Bahía

SPF 100

Unique

SPF encontrado

experimentalmente

45± 0.71 50± 1.0 70± 0.31 74± 0.08 71± 0.06 78± 0.02

Tabla 1: Valores encontrados mediante métodos in vitro del SPF de los protectores solares.

3.3. Discusión

En distintos trabajos sobre protectores solares y SPF,
se tiene que Gutiérrez en 2017, menciona que utilizando
el método Mansur, obtuvo valores de SPF mucho me-
nores a los declarados [5]; Ribeiro Gomes de Pinho en
2014, indica que los valores encontrados de SPF están
muy por debajo de lo etiquetado [8]; Castanedo en 2013,
recomiendan el uso de los protectores solares, tomando
en cuenta su vida media y también según las condiciones
ambientales [9]; Suárez en 2009, comprobó experimental-
mente que el aumento en el espesor del cubrimiento no
cambia el valor de transmitancia, indicando que el exceso
en el cubrimiento no implica una garantía de protección
[10].

Suárez y Cadena en 2008, indica que en general, se
sobreestiman los valores etiquetados en el producto, aun-
que en otros se obtuvo una total correspondencia [11];
Castanedo en 2005, menciona una variación entre el 22%
y 74% menores de lo etiquetado [12] y Abreu Dutra en
2004, encontró que de las 10 muestras analizadas, el 30%
presentó valores de SPF cerca del valor etiquetado, 30%
mostró valores por encima y el 40% presentó valores por

debajo del valor etiquetado [13] en todos estos estudios se
encontraron discrepancias en la metodología experimen-
tal y divergencia de los valores de los índices que informan
los fabricantes de protectores solares versus los obtenidos
a partir de métodos in vitro para el cálculo del factor de
protección solar SPF, de ahí la necesidad de contar con
una metodología estándar, repetible y con�able.

4. Conclusiones

De los seis protectores solares en crema con distintos
índices de SPF analizados, únicamente tres cumplen con
los valores especi�cados por el fabricante en sus envases:
el SPF 45 Sport Gel de la marca Bahía, el SPF 50 de la
marca Avon y el SPF 70 de la marca Bahía. No obstante,
los otros tres protectores solares, cuyos valores indicados
en los empaques fueron SPF 90 de la marca Bahía que
alcanza un valor de 74 obteniendo una variación del 18%,
SPF 100 de la marca Bahía con un valor de 71 que regis-
tra una variación del 29% y SPF 100 de la marca Unique
con un valor de 78 que registra una variación del 22%,
no se ajustan a las especi�caciones del fabricante.
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